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Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky 

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky:      
Močový analyzátor znovuvyhlášení

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) 
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

A) Technické parametry

	Položka veřejné zakázky
	Močový analyzátor – 1 ks

	Závazné charakteristiky a požadavky
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

	Analyzátor k předkultivačnímu screeningu moči, vyšetření močového sedimentu a tělních tekutin
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Odlišení krystalů od erytrocytů detektorem depolarizovaného světla 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Min. 27 reportovaných parametrů pro vyšetření sedimentu 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vyšetření tělních tekutin včetně diferenciálu leukocytů a stanovení bakterií 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Identifikace infekce v močových cestách
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Stanovení původce infekce i v likvoru 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Detekce haematurie
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rychlost až 80 vzorků za hodinu a více
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nízký aspirační objem – max. 450 μl
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rozlišení druhů epitelií a válců, snížená interference hlenu 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Doba promývání přístroje max. 15 min bez nutnosti manuálního zásahu do jednotlivých komponent 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Umožňuje přenos dat do LIS
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)



Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako minimální či maximální, je +/- 10%


B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění 

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. 
SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.


	Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění
	Splnění požadavku ANO/NE

	V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
	(doplní dodavatel)

	Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
	(doplní dodavatel)

	Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
	(doplní dodavatel)

	Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
	(doplní dodavatel)

	Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
	(doplní dodavatel)
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